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El liiser mas usado en el mundo de la aalud y la escecica unido 
a la tecTiologia y respaldo de Candela, 
El GtnileYAG e^ el laser de NdYag mas completo y 
vcrsatil del mercado. 

El GtncleYAG (DCD) de Candela es et unico iSser de I064nm 
que puede trarar [odos los [ipos de piel inclusa las mas oscuras 
con total seguridad garantizaiido las mcjores resultados. 

IndlcQclones: 

• Veiio indeieado. pam toda trpo de prei ■ PiEudofollcuHtli Baibae (PFB) 

• Vena? en piernoi y roitro * Armgas 



Tensado de la P/eJ 



■ ieiicnes VflSdu/arw 



Gentle YAG VR 

Elimira las venas de cuerpo / rostra 
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La pieu de mano del GencleYAG VR ruenta con 2 ramanos de spot 
(i.5mmy 3mm), quele brlnda la mixima versatJIidad en el iratamlenco 
devenasdeJ cuerpo yrostro. , 
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Gentle YAG SRT - 

Tensa y Suaviza la plel \ 

Coi%3 camanos de spot (6mm, Smmy IOmm)Ja velocidad de 10 Hz le 
permecemejarar larexcuradelaplcL ■" \ 




Spols I mm 
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Spols (mm 
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Gentle YAG HR 




Depilacion en lodos los tjpos de pkel 

I 

Sus 3 mmanos de 5poi.(l2mmH I5mmy ISmm ), la vclocldad de 2 Hz , 
aunado al si^tema de enfnamienro dinamico DCD lo convlerte en el 
laser mas rapidoysegura para la ellminaciandevello corporal y facial. 
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Spol&(mm) 






Venocidad facia 



Elimlnaclon de vellos 



Ten&ado dB plel 
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Mas que 

^ eliminarvellos 



r.'-. 



Su inversion en la tecnologia GenrleLASE le permicira desarrollar 

mas que la depilacion de velios. Los especialisras alrededor del mmido 

reportan el exito al usar GetirleLASE para desarrollar una variedad 

de cracamiencos, incluyendo: i H '^ 

"It ij 

QimJnscion de vellos, en codo dpo de piel. * 



Sisiema de Enfriamiento DCD 



Lesiones Pigmentadas. incluyendo: 
Piel danada por el sol 
Lentigos 
Pecas 
Melasma 
Cafe-au-laic 
Keratosjs Seborreica 



Anomalias vasculares como hemangiomas de venas en piernas y rosiro. 
Reduccion de arrugas. 
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Ellfnjnsclon da vallofi 



■ — - Le^lonas vasculardS 
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iAcne y rejuvenecimiento 
facial! 



Cinnpacto, portatil y facil de usar. Posec el perfecto balance df 
un enfriamiento izontrolado de la epidermis con un consistente 
calentamiento de la dermis superior, 

EsEa tecnologi'a brinda e>:ce]entes resultados a pacientes que 
sufren de acne, como los que desean rcducir lineas de eKpresion 
y arrugas, suavi:a la aparicion de cicatrices por acne y trata la 
hiperplasia sebacea. Sitiuothbeam le garantiza el retorno de su 
inversit'jn y resultados muy satisfactorios, 

MstQrtE^mD de Action en REmadelDabn Derrniti] 
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Si^lemi] DmDmico 6u tnlnamicnla Smoolhbeam 
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EI laser de colorante pulsado Vbeam® Candela [iene 20 aiios de 
crayeccoria, probado en seguridad, fiabihdad y eficiicia para 
el [ratamiento de una amplia gama de lesiones vasculares. 
Brinda Eeciiologia de avanzada, aumeiiro de versariliJaJ 
y facilidad de uso. 



^ Rejuvenecimianlo de piel 
A Enrojetimrento difu^o 
A PJgmEntatton ^ 
* Peini 
A Manch(u Solares 

A Arne 



A Vcna& Fatialos 

1^ Vcnasen plernoi ^ 

4 Le^ionei pigmenladD^ 

o Arnjgc^ 

4 PoihilodernuD de CivaHe 

lA Angiomas 

A Hemar>giomas 



lA Verrugas ^ 

A Cicalrkn y Estria^ 

lA Legos venosos. m 

lA filanriias Vino OporTo 

^ Psoriasis 

lA Lesiones Vas^u I am 
Ginetologitas {lenigrici 




Vbeam Aesthetica 

Rejuvenecimiento de la piel ^ 

EspBCFficamente disensda p^ini el rejuvenEclm lento de k plel, mejora li 
conEistenciayLon^lidadde lipid a craves de fa elirninaciondeenrojeumientoy 
plgmentaciori- Tambien es ideal en el tratamiento de manchas cjfe nodese^das, 
inclu/endo pecii, manchas iotares y plgmenciciQn desigual. 
El Vbeam Aesthetica e5 repotenciable a Vbeam Platinumn para ^CDmodorse at 
crecjm lento de su centra. 
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Vbeam^ Platinum 

Lesiones Vasculares 




Trata un amplio rango de lesiones vascuhares mcluyendo laciales y venfjsas, 
rosicean manchas vino oportOn acne y mucho mas La nueva tecnotogia de 
mJcrDpLjIsDS iignifica que rada pulso laser en realtdad e^ta formado por &cho 
sub pulsoSn brindando unlformFdad y con^lstencia en la calel^ccion del vaso 
sanguineoquepermite lame|oraen resultados clmicos evitandoel purpura. 



Vbeam' Perfecta 



Perfecto para codo 
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Perfect! puede hacerlo todo: desde re juvenecim lento corrigiendcs la 
decoloracion rD|ay marron de la pletnComo en Estetica para ellminariodotJpa 
de lesjonei pigmenttdas y vaLculares_ Posee una tecnologia de micropLjIsos 
avanzado5, mLiltiples piezas de mano para el iratamiento con diferences 
tamanosde spotsy el sisLema de enfriamlento dInamjcoDCD, que elimina el 
tiempo deinacdvidadprevlnlendoquemaduras. 





Amjgss Penorbilalea 






Manchas de Vino Oporlc 



Venas de las Piemaa 



iPoder, Versatilidad y Eficacia! 

CentleMa)C^ enagradable 

'^c° combinacion... 

Combinando las habilidadea de dos de !os mcjcres Laserea GcntleLASE y 
Gentle YAG, Gandela crea el GentleMAX. Unci de los primeros equipos de 
confi^uracion jnicQ para hacer Ereiite a los procedimientos medic o-esteticos 
mas comunmente iolicltados, incluyendo la ehminaciiin permanence del vello, 
eEiminaciLin de venas del rosn"o y piemas, elLminamon de iesiones piEmentadas, 
vasculares y tensadn de la piel. El GentleMAX ofrece a siis usuarios la mejor 
velocidad y eficacia de maiiejo en toda la linca Gandela brmdandci mayor pode 
y versatdidad en sus tratamientoii. T 

I Spots [mm] 
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AplJcaciones: 

^ Elinination permanEnls del vello 

3- R&juvenB[imJenl{> 

*- PigrrEnlndon 

s^Ten^adodeplel 

'>- RediKtion de arruga^ 

9- Lesiorte^ Pigmenl^ida^ 

9- Pko? , 

^r- MeJQsmo 

^ Leiione^ Vasdlares 

^ HemongioniGS 

9- Venosidades iauaks 



12.0 15.0 



18.0 



,\ 




Bftninacidn de veiloa 




REluvGnccimienta 
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Lesiones Pigmenladas 

. DISPOSmVODINAMICODEENFRIAMIENTO p.te»Sfe-wa c..de,. 



Venas de F^s piern^s (leJagaclasJas) 



El Blstema DCD potontado per Candela 
oonGl&te en «! enfriamlenro Hincm^nico 
de la epkJermls durante lado eJ Iraiamtanto. 
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Prepara la piel paiaellratamiento con un rociamiento selectivo iiobic las capas supenares con 

\ una f^equena explosion decriogeno en aju&iables duracionesderodado, miHsegundos anie^v 

de^pje^ dee! pu I so del laser. Brindala misma pfoteccioneprdermka^ln importarcuan rapido 




Elapa RvTiigtrac^on 




SincronJiAclon DCD Laser 



Etapa Lasor 
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TRATAMIENTOS 
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Gentle 
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Al^nndnJQ 
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O-^rldiBd ^QDndnb 


GentleYAG 


Vbeam 

CciJaranra Pulsada 


GentleMAX 

Nd-YAGyAlE|Ofdfib 


ps6udDcolili& barbae (PFB] 
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marcns de naclmienfo 
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leEiones facloFe^ 




• 




• 


• 




lineas fatiol&s y arrugas 
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pflCG^ 
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reduccidn de vello 
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Venos de Ia5 piernos 




■ 




• 


• 




meloEma 
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Nevus de Ola/I lo 






• 








lesion es pfgmenlados 
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lensfldo de Ig peel 
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punlQS solcres/edad 
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lesiones vcsculares 
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vemjgoE 










• 




rejuvenecimienlD 
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acne 
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dcolrices par acne 
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hpmongiomos 
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enrcr|ecimlenlD locial difuso 
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piel rosacea 
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dcolricEH 
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hiperpFgsia sebacea 
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femocion de laluajes 
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ESPECIFICACIONESTECNICAS 


longjiud de ondo (nrri) 


1450 


755 


533,755, 

1064 


1064 


595 


755, 1064 


ffuencEd lendrgfa (J/cm^ 


8-35 


5obfe 1 00 


3-13 


5Dhre 600 


7^A0 


iobre 600 


duracion de pulsos 


210 015 


3 ms 


SOns, 

1 40 issec 


0.250-300 ma 


0.45 ' 40 mfi 


0.250^300 iris 


Icmano de spols (mm) 


4,6 


6- 18 


2-S 


1 .5 - 1 B 


3'i2a 

3>lI0 


1.5- la 
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skin cooling 



Conef Respaldode: 




Phymed 



a.r.L 






www-phymed.com.pe 



Wt^^ S*ild^g©Tl ^asflt^ 
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